
Primar-Standard-Zellenblock 


Modell 9152 

• PrimarEMFReferenz Normal 

• mit Kalibrier-Zertifikat 

• bei Netzausfall wird auto- 
matisch auf Batteriebetrieb 
umgeschaltet 

• automatischelemperatur- 
regelung mit Ubertempera- 
turschutz 

• Tisch- und 19"-Version 

Kurzbeschreibung 

Der Primar-Standard-Zellenblock besteht 
aus einem geschlossenen Holzgehause, 
in dem die 4 Oder 1 2 gesattigten Stan- 
dard-Zellen auf einer Temperatur von 
30°C mit einer Langzeitstabilitat von 
= 0,01°C gehalten werden. Der paten- 
tierte hochempfindliche Temperaturregler 
sorgt fur diese hohe T emperaturkonstanz, 
uberwacht aber auch die Netzspannung 
und schaltet automatised auf den Bat- 
teriebetrieb um. wenn diese einmal aus- 
failen soilte. 

Alle Bedienungselemente befinden sich 
auf der Frontseite. 

Mit Hilfe einer MeiBbrOcke und einem 
extern anschlieftbaren Nullpunkt- 



Gaivanometer kann die interne Tempera- 
tur uberpruft und die Abweichung im 
Bereich von “ 0.02°C mit einer Auflosung 
von ± 0,001 ’C uber ein Poti auf der Front- 
seite festgestellt werden. 

Da die gesattigten Standardzellen durch 
Uberhitzung (43 '‘C) zerstort werden, ist im 
Modell 9152 ein doppelter Ubertempera- 
turschutzeingebaut. Ein Bimetall- 
Thermostat uberwacht die Innentempe- 
ratur und laOt bei einer Abweichung von 


5"’C gegenuber der Normaltemperatur 
eine Schmelzsicherung durchbrennen. 
Das Guildline Kalibrier-Zertifikat, bezogen 
auf das NBS- Oder NRC-Normal, gibt den 
genauen EMK-Wert von jeder einzelnen 
Zelle mit einer Unsicherheit von ± 2 /xV an. 
Die PTB kann den genauen Wert mit einer 
Unsicherheit von t 1 /xVbestimmen. 

Der Primar-Standard-Zellenblock ist als 
Tischgerat Oder in der 19"-Einbauversion 
lieferbar. 


Technische Daten 9152 


Standardzellen: Modell 91 52/ 4: 4Zellen 

Modell 91 52/1 2 : 12Zellen 

Modell 91 52/R4 : 4 Zellen (1 9T Einbauversion) 

Kalibrier-Zertifikat: | Das Guildline Kalibrier-Zertifikat. bezogen auf das NBS- Oder NRC-Normal. gibt den genauen 

; EMK-Wert von jeder einzelnen Zeile mit einer Unsicherheit von ± 2 /xV an. Die PTB kann den 

: genauen Wert mtt einer Unsicherheit von ± 1 /xVbestimmen. 

Interne Kammertemperatur; j 30"C 

Temperaturstabilitat: ±0,01 

Umgebungstemperatur: 18‘*Cbis28^C 

Ausfuhrung; Modell 91 52/4 und 91 52/12 - Tischgerat 

Modell 91 52R4 - 1 y-Einbauversion 

Abmessungen: Modell 91 52/4 - 410 x 255 x 295 mm 

Modell 91 52/1 2 - 570 x 265 x 295 mm 

Modell 91 52/R4 - 480 x 330 x 31 Q mm 

Gewicht: Modell 91 52/4 -13 kg 

Modell 91 52/1 2 -21kg 

Modell9152/R4- 11kg 

Intemer Zellen widerstand: 500 Ohm nominal 

Intemer Gradient: ± 0.0005*C max. uber die Zelle 

AnschluBkIemmen: Pro Zelle zwei thermospannungsarme Schraubanschluflklemmen plus je 2 Bananenbuchsen 

zum AnschluB eines extemen Null-Detektors und fur die exteme Batterieversorgung 

Versorgung: I 120/24QVAC.50/60HZ, ISWmax. 

Batterieversorgung: i Bei Netzausfall wird automatisch auf den Battehebetheb umgeschaltet. Die Versorgung 

i erfoigt dabei von auBen uber eine exteme 1 2 V Batterie. Optioned ist auch ein Steckadapter 
j fiir den Zigarettenanzunder im Auto lieferbar, um die Versorgung aus der Bordspannung 

I wahrenddes Transports zuermdglichen. 

Modell 91 53 - Ausgemessene gesattigte Ersatz-Standard-Zelie 
Modell 91 522 - Steckadapter fur Zigarettenanzunder 


Optionelles Zubehor: 



















